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1. Descripción del proyecto 
 

Este documento recoge las especificaciones del desarrollo de la fabricación de un 

prototipo de un dosificador de pastillas para personas con autonomía reducida. 

Se trabaja con referencia a un prototipo en el cual los materiales y la construcción no 

están definidos, por lo que el pliego de condiciones no sigue un modelo establecido. Se 

trata de un documento donde se especifican los requerimientos básicos de forma que 

se pueda garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de los materiales así como 

del producto. 

 

2. Condiciones particulares 
 

Al no tener los materiales específicos se hacen los requerimientos de forma general. 

2.1. Componentes eléctricos y electrónicos 

La parte eléctrica y electrónica del dosificador no está desarrollada en este proyecto. 

Pero ésta debe diseñarse de manera tal, que al ser utilizada normalmente, funcione con 

seguridad, de forma que no presente peligro para las personas o el entorno  incluso en 

el caso de uso negligente que pueda ocurrir durante su funcionamiento normal. 

En general, este principio se satisface cumpliendo con los requisitos relevantes 

indicados en la norma UNE-EN 60335-1:2012  y la conformidad se verifica realizando 

todos los ensayos correspondientes.  

Según la norma EN 60204-33:2011 los componentes eléctricos deben ser adecuados 

para el uso al que están destinados, cumplir con las normas IEC correspondientes 

cuando estas existan y ser aplicados de acuerdo con las instrucciones del suministrador. 

El diseño debe tener una implementación electrónica que permita llevar a cabo las 

funciones del dosificador de la manera correcta y lo más eficiente posible.  

Respecto la parte eléctrica el dosificador debe constar de una batería que como mínimo 

tenga energía para mantener la máquina dosificadora un día entero a pleno 

funcionamiento. Ésta se cargará a través de una base o directamente de un cable que 

se conecte a la red eléctrica. Dicha batería tendrá un sistema de bloqueo de 

transferencia eléctrica por lo que no se utilizará la batería mientras esté conectado a la 

red eléctrica. Evitando así que la batería se siga cargando innecesariamente. 
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El sistema eléctrico y electrónico no debe sobrecalentarse ni producir descargas 

eléctricas.  

2.2. Aplicación móvil y programa informático 

Tanto el programa como la aplicación móvil deberán cumplir las funciones comentadas 

en el capítulo 8 del documento memoria.  

Además, al ser un producto que trata de datos médicos de los diferentes usuarios así 

como datos personales, se debe garantizar la protección de datos. Para eso el sistema 

deberá seguir las siguientes directivas europeas: Directiva 2002/22/CE y Directiva 

2002/58/CE.  

2.3. Compartimentos 

Los compartimentos deben poder albergar las pastillas de forma adecuada de manera 

que éstas se almacenen y se muevan sin causarles ningún problema.  

Según el Reglamento de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte 

para establecimientos farmacéuticos, la temperatura de almacenamiento máxima es de 

30 ºC± 2 ºC y las condiciones de humedad relativa de 65±5%. Por consiguiente, los 

compartimentos deben garantizar que no se supera la temperatura máxima y  que se 

cumplan las condiciones de humedad relativa. 

Las pastillas van en su embalaje original lo que implica que éstos ya cumplen con la 

normativa determinada. Por lo tanto,  no hay que tener ninguna atención específica por 

el contacto del compartimento con la píldora. 

Los compartimentos llevarán también un sistema automático que permitirá la extracción 

de píldoras según el tratamiento del usuario. 

Como se puede ver en el capítulo 9 del documento de memoria éstos deben de tener 

unas dimensiones específicas para que pueden caber perfectamente las pastillas. 

2.4. Caja del dosificador 

La caja al igual que los compartimentos debe mantener unas condiciones de 

temperatura y humedad según el reglamento y no debe alcanzar altas temperaturas. 

Además para evitar riesgos se han redondeando las esquinas del dosificador y se ha  

puesto cuatro soportes de una material antideslizante. A más a más, se tiene que tener 

en cuenta que el material debe de ser ligero pero resistente a los golpes. También debe 

de ser liso para que no se pueda enganchar a ningún sitio causando desperfectos.  
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En el capítulo 4 de la memoria se determina las características que debe tener el 

dosificador respecto a la ergonomía. 

2.5. Cajetín de extracción  

Tal y como se ha comentado en el capítulo 9 el cajetín debe tener unas dimensiones 

que permitan que quepan las pastillas necesarias para esa toma y para que sea fácil la 

extracción de las pastillas. Las dimensiones determinadas en ese capítulo se deben a 

que son las dimensiones adecuadas para que quepa el puño cerrado.  

 

Además el sistema no debe ser accesible a personas ajenas o a niños, ya que se trata 

de fármacos y éstos pueden ser peligrosos sino se tratan de manera correcta. Por lo 

tanto, el dosificador debe tener un sistema de seguridad que permita que solo la persona 

responsable o el usuario accedan a las píldoras. Esto se hace, con un sistema de 

usuario y contraseña para poder abrir los compartimentos, ya que éstos solamente se 

abren de forma automática.  

Con la pulsera se evita que cualquier persona pueda coger las pastillas una persona, ya 

que se necesita que la pulsera contacte con el sensor NFC para que el cajetín de 

extracción se abra, y la pulsera solo la lleva puesta el paciente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


