




































































































































































































































































Para esta opción hay que navegar a la pantalla de crear una sesión. Nada más arrancar la 
aplicación se muestra esta pantalla. Si se está en otra pantalla que no se esta hay que clicar la 
opción del menú textual' Sesion de trabajo->Crear/Cargar/Modificar Sesion" 

Entrar muestras sin lector infrarrojos 

1- En la pantalla de Crear una Sesion, dentro la sección 'Introducción de muestras 
manual' indicar el número de muestras a introducir y la clase de estas. 

Introducción Manual de Muestras 

2- Luego seleccionar las técnicas que se desean asignar inicialmente a las muestras en 
la lista de técnicas de la izquierda de la pantalla y, finalmente, clicar el botón 'Entrar 
Muestras' . 

NOTA: Al clica el botón 'Entrar Muestras' la selección de técnicas se borra. 

Lista de T écnfcas Cr6>:lf/Cargar/Modifh::;ar Sesión 

r-Eru;;;;:¡;;;'-"------'",w,"] 
'· .. ·DATA ! 

. 
····DnI)NA 

····D-AEA 

· .. 
· .. 
O ASMA 

¡·DASA 
·DAlCA 
r-1 .... 

Entrar muestras con lector infrarrojos 

Introducci6n Manuat de Muestras 

1- Este método es muy similar al anterior. Se indica la clase de la muestra a 
introducir. 

2- Seleccionar las técnicas que se desean asignar. 
3- Leer el código de barras de la muestra. El sistema automáticamente registra la 

nueva muestra y la muestra por pantalla. 

Modificar identificador de muestras 

1- Situarse con el puntero del ratón sobre la celda del identificador de muestra que 
se desea cambiar. 

2- Hacer doble clic sobre la celda para que pase a modo edición. 
3- Introducir el valor que se desee. Este valor puede ser entrado por teclado o por 

lector de infrarrojos. 
4- Confirmar el valor con la tecla 'Enter' en el caso de haber utilizado el teclado. 

NOTA: Junto con el valor leído el lector de infrarrojos envía un evento de tecla 
Enter. 
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Importar una sesión de fiero LIMS 

1- Clicar el botón 'Importar'. 
2- En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar el fichero deseado y aceptarlo. 

Eliminar muestras 

Seleccionar las muestras que se desean borrar en la tabla de asignaciones de técnicas a 
muestras. 
1- Clicar el botón 'Eliminar muestras' . 

Introducción Manual de Muestras 

Visualizar diluciones de una técnica y una muestra concretas 

1- Seleccionar con el ratón la celda cuya columna y fila se corresponden 
respectivamente con la técnica y muestra deseadas. 

Modificar diluciones activas de una técnica y una muestra 
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• Seleccionar con el ratón la celda cuya columna y fila se corresponden 
respectivamente con la técnica y muestra deseadas. 

• Hacer doble clic sobre la celda N°Diluciones de la tabla de diluciones para que su 
estado cambie a modo edición. 

• Entrar un valor que no exceda el que está en la técnica y que no sea inferior a O. El 
valor de diluciones de la técnica es el número de porcentajes dilutivos visualizados 
en la tabla. 

• Aceptar con la tecla 'Enter' o cambiando el foco con el ratón. 

Modificar diluciones activas de una técnica y varias muestra 

1- Seleccionar las muestras deseadas. 
2- Seleccionar el cabecero de la técnica. 
3- Hacer doble clic sobre la celda N°Diluciones de la tabla de diluciones para que su 

estado cambie a modo edición. 
4- Entrar un valor que no exceda el que está en la técnica y que no sea inferior a O. 
5- Aceptar con la tecla 'Enter' o cambiando el foco con el ratón. 

Activar/desactivar una técnica en una muestra 

1- Seleccionar con el ratón la celda cuya columna y fila se corresponden 
respectivamente con la técnica y muestra deseadas. 

2- Hacer doble clic sobre esta celda. 

Activar/desactivar una técnica en varias muestra 

1- Seleccionar las muestras deseadas. 
2- Seleccionar las técnicas que se quieren activar o desactivar. 
3- Clicar el botón 'Actualizar técnicas' 
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Añadir una técnica a la sesión 

1- Seleccionar la técnica/s que se desea agregar a la sesión. 
2- Clicar el botón 'Actualizar técnicas' . 

Resetear las diluciones de una técnica y una muestra 

1- Seleccionar con el ratón la celda cuya columna y fila se corresponden 
respectivamente con la técnica y muestra deseadas. 

2- Clicar el botón de 'Restablecer Diluciones' 

Resetear la sesión 

Existen dos opciones: 

1a- Clicar el botón 'Reset Sesion' 
1 b- Eliminar todas las muestras de una sesión. 

Posicionar la sesión 

1- Clicar el botón de 'posicionar'. 

Gestión y consulta de los elementos posicionados. 

Para gestionar y consultar los elementos posicionados en la bandeja del instrumento hay que 
navegar hasta la pantalla de posicionamiento de una sesión .. Si se está en otra pantalla que no 
sea esta hay que clicar la opción del menú textual 'Monitor'. 

Modificar Sesion posicionada 

1- Clicar el botón 'Modificar Sesion' 

Introducir código de Porta 

1- Hacer doble clic en el porta sobre cuyo código de barras se desea introducir. 

Porta Código de baltas (1.;al ATA ~, ______ ",_,,_--l 

I Guardar codigos de ) l. Modificar Sesión 

2- En el cuadro de texto que aparece introducir el código de barras. Se puede hacer por 
teclado o por lector infrarrojos. 
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3- Finalmente clicar el botón de 'Guardar códigos' para que el sistema los códigos 
entrados hasta el momento. 

NOTA: para salir del modo de introducción de códigos de portas presionar la tecla 
'Escape' . 

Consultar elementos posicionados 

1- En la izquierda de la pantalla aparecen listados todos los elementos que se han 
podido posicionar en la bandeja del instrumento. La lista tiene el siguiente 

formato: 

Muestras (nOmuestras) 
Id. Muestra 1 

Id. Técnica 1 
Porcentajes dilutivos 

Controles (nOcontroles) 
Id. Control 1 

Id. Técnica 1 
Porcentajes dilutivos 

Reactivos (nOreactivos) 
Id. Reactivo 1 

Portas (nOportas) 
Posición porta: técnica del porta 

N° total de diluciones 
Muestras y controles bloqueados 

Paciente(1 ) 

ASA 
1110 
1/20 
U-ID 
lISO 
11160 

~O) 
R~) 

L ... ATClEvam 1M) 
Portas(2) 

lJ:ASA 
12:.4SA 

NI T ota! de nilur~l 
Muestras tJlOí:~~ 

Consultar información relativa a una dilución posicionada. 
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1- Situar el puntero del ratón sobre la dilución deseada. 
2- A continuación se mostrará una etiqueta con la siguiente información: 

-id.dilucion 
-id.muestra de la dilución 
-porcentaje dilutivo 

Consultar información relativa a un pocillo posicionado 

1- Situar el puntero del ratón sobre el pocillo deseado. 
2- A continuación se mostrará una etiqueta con la siguiente información: 

-id.muestra del pocillo 
-id.dilucion 
-porcentaje dilutivo 

Ejecutar una sesión 

1- Clicar el botón 'Ejecutar' 

Gestión de la ejecución de una sesión 

Mientras se esta ejecutando la sesión es posible modificar el curso de esta. Se puede pausar, 
continuar y abortar. 

Pausar sesión 

1- Clicar el botón 'Pausar ' de la barra que esta a la derecha de la pantalla. 
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NOTA: Si la sesión está incubando muestra o conjugado, pausarla puede anular 
algunas muestras clínicas ya que los tiempos de reacción se pueden exceder y esto 

influye negativamente en el análisis. La aplicación detecta las muestras no 
utilizables por sobrepasar los tiempos de reacción. 
NOTA: La sesión puede ser pausada por la aplicación por la aparición de una 
alarma. 

Continuar sesión 

1- Clicar el botón 'Continuar' de la barra que esta a la derecha de la pantalla. 

NOTA: La aplicación continúa desde el punto en que se pausó. 

Abortar sesión 

1- Clicar el botón 'Abortar' de la barra que esta a la derecha de la pantalla. 

Entrar los resultados de una sesión finalizada 

Una vez se han preparado las muestras analíticas de una sesión y se han examinado en el 
laboratorio se pueden introducir los resultados del diagnostico. Para ello: 

1- Clicar la opción del menú textual 'Informes-> Resultados' 
2- En la tabla que aparece, para cada muestra/técnica hacer clic simple en la celda de 

'Resultado' correspondiente para que cambie su estado al de edición. Luego entrar 
el diagnostico. 
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3- Si una vez entrados los resultados se desea exportarlos a un fichero clicar el botón 
'exportar a LIMS' . 

4- Si se desea guardarlos en base de datos clicar el botón 'Aceptar'. 
5- Por el contrario, si no se quiere guardar los datos clicar el botón 'Cancelar' 

NOTA: El formato del fichero de resultados es el siguiente: 

IDMuestra 1 IDTecnica 1 diagnostico 

IDMuestra 1 IDTecnica N diagnostico 

IDMuestra N IDTecnica Y diagnostico 

Consultar el estado de ejecución de una muestra 

Mientras se esta ejecutando una sesión es posible consultar el estado de ejecución en el que se 
encuentra una muestra. 

1- Dentro de la interfaz de ejecución de una sesión situar el puntero del ratón en la 
barra de estado que está en el borde inferior de la aplicación. 

2- A continuación se muestra una ventana emergente con dos tablas. La primera 
contiene la asignación de tecnicas a las muestras y el estado de ejecución. En la 
segunda se pueden visualizar las diluciones de una muestra/técnica que se van a 
preparar. 

3-
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INFORMES 

La aplicación puede generar dos tipos de informes: 

- Mapa de racks: detalla las posiciones asignadas a cada uno de todos los elementos, 
excepto portas, de la sesión dentro de los distintos racks: 

- Muestras, controles y reactivos: ID + posición en rack correspondiente. 
- Diluciones: ID + IDtecnica + porcentaje dilutivo + posición en rack 
correspondiente. 

- Mapa de portas: muestra la información de análisis de cada uno de los portas de la 
sesión. Además sirve también para anotar el diagnostico de las muestras analíticas: 

Porta: posición en el rack+código de barras+ nO pocillos+estado porta 
Por cada pocillo del porta: ID+ID.muestra+Porcentaje dilutivo+Estado 
Pocillo+ Resultado 
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TECNICAS 
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Reactivos 

Los parámetros configurables de una técnica son: 

Nombre: son las siglas del nombre de la técnica. 
Nombre descriptivo: es el nombre completo de la técnica. 
Tipo de porta: es el tipo de porta que utiliza la técnica. 
Reactivo: nombre del reactivo que utiliza la técnica. 
Técnica con preincubación: Boolano que indica si la técnica requiere de 
preincubación. 
Nombre Preconjugado: Nombre completo del reactivo de preincubación. 
1 adilucion: porcentaje de la primera dilución 
Factor: factor dilutivo que se usa para obtener la lista de diluciones de una 
técnica. 
N°de diluciones: numero de diluciones que se quieren utilizar en la técnica. 
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Para gestionar y consultar las técnicas hay que navegar hasta la pantalla de técnicas. Si se está 
en otra pantalla que no sea esta hay que clicar la opción del menú textual 'Programación­
>Técnicas' . 

Consultar parámetros técnica 

1- En la lista de técnicas de la izquierda de la pantalla hacer clic simple sobre el 
nombre de la técnica cuyos parámetros se desean visualizar. 

Modificar parámetros técnica 

1- En la lista de técnicas de la izquierda de la pantalla hacer doble clic sobre el 
nombre de la técnica que se desea modificar para que habilite el modo edición. 

2- Entrar los nuevos parámetros 
3- Clicar el botón 'Aceptar'. 

Nueva técnica 

1- Clicar el botón 'Nueva técnica' para habilitar la entrada de parámetros. 
2- Entrar los parámetros de la nueva técnica. 
3- Clicar el botón 'Aceptar' 
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Borrar técnica 

1- En la lista de técnicas de la izquierda de la pantalla seleccionar la técnica que se 
desea eliminar. 

2- Clicar el botón 'eliminar'. 

NOTA: Si se desea cambiar/agregar/borrar más de una técnica hay que ir 
guardando los cambios temporalmente con el botón 'Save'. Finalmente clicar 
'Aceptar' para hacer permanentes los cambios. De no hacerlo aSÍ, solo se guardarán 
los cambios entrados en la última técnica. 

PERFILES DE TECNICAS 

Los parámetros configurables de un perfil de técnica son: 

Nombre: son las siglas del nombre de la técnica. 
Lista de técnicas: lista de técnicas del perfil. 

Para gestionar y consultar los perfiles de técnicas hay que navegar hasta la pantalla de 
perfiles. Si se está en otra pantalla que no sea esta hay que c1icar la opción del menú textual 
'Programación->Perfiles' . 

Consultar parámetros perfil de técnicas 

1- En la lista de perfiles de la izquierda de la pantalla hacer c1ic simple sobre el 
nombre del perfil cuyos parámetros se desean visualizar. 
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Modificar parámetros técnica 

1- En la lista de perfiles de la izquierda de la pantalla hacer doble clic sobre el 
nombre del perfil que se desea modificar para que habilite el modo edición. 

2- Entrar los nuevos parámetros 
3- Clicar el botón' Aceptar'. 

Nuevo perfil 

1- Clicar el botón 'Nuevo perfil' para habilitar la entrada de parámetros. 
2- Entrar los parámetros del nuevo perfil. 
3- Clicar el botón 'Aceptar' 

Borrar perfil 

1- En la lista de perfiles de la izquierda de la pantalla seleccionar el perfil que se 
desea eliminar. 

2- Clicar el botón 'eliminar'. 

NOTA: Si se desea cambiar/agregar/borrar más de un perfil hay que ir guardando 
los cambios temporalmente con el botón 'Save'. Finalmente clicar ' Aceptar' 
para hacer permanentes los cambios. De no hacerlo aSÍ, solo se guardarán los 
cambios entrados en el último perfil. 

NOTA: El conjunto de perfiles de técnicas puede ser vaCÍo. Simplemente son una 
ayuda para el usuario a la hora de asignar técnicas. 

NOTA: Si el conjunto de perfiles no es vació, la aplicación mostrará los que hay en la 
lista de técnicas de la interficie de Crear una sesión. 

142 



REPORTSAT 

Los reportSAT, como en otros apartados se ha comentado, son archivos comprimidos que 
contienen los datos principales de la sesión y su contexto de ejecución. Éste sirve al servicio 
técnico de la empresa para recrear el fallo que ha reportado el usuario. 

Crear ReportSAT 

Para crear un ReportSAT hay que navegar hasta la opción del menú textual 'Utilidades­
>Crear ReportSA T' . 

EJihl¡nar Directorio SA T 

o S~todosloo~.SAT 
~--------------

EIm'iMr~ 

1- Para generar el comprimido clicar el botón 'Guardar Datos SA T' . 

NOTA: En la parte inferior del cuadro de dialogo se muestran los nombres de las 
carpetas de los reportSAT generados hasta el momento. El formato del nombre de la 

carpeta es: ReportSAT día-me s-año hh-mm. Estas carpetas se localizan dentro del directorio 
SAT del directorio raíz de la aplicación. 

Cargar ReportSat 

Para cargar un ReportSA T hay que navegar hasta la opción del menú textual 'Utilidades­
>Cargar ReportSA T' . 
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